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MII\ISTERUL SANATATIT AL REPUBLICI MOLDOVA

ORDTN
mun. Chiqindu

J f w,..o-..- 2025 Nr. ?,f6r

Cu privire la organizarea qi desfiqurarea
screening-ului radiologic al tuberculozei
cu utilizarea instala{iilor radiologice ultraportabile

in scopul efectudrii screening-ului radiologic al tuberculozei qi realizdrii programului
nafional de rdspuns la tuberculozdpentru anii2022 -2025,aprobat prin Hotbr6rea de Guvern nr.
107/2022, precum 9i in temeiul RegulamentLrlui cu privire la organizarea gi furrclionarea
Ministerului Sdndtdlii, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr. l4g/2ozl,

ORDON:

I ' A organiza ;i desldgura screening-Lrl radiologic al tuberculozei cu utilizarea instalaliilor
radiologice ultraportabile, in municipiile chigin6u ;i Bal{i, gi in institufiile penitenciare din
subordinea Administraliei Nalionale a Penitenciarelor, in perioada 01.06.2025 - 31.12.2025.2. conduc6torul instituliei rnedico-sanitare Ip ,,chiril Draganiuc,,va asigura:

1) coordonarea activitatilor pentru buna desldgurare a screening-ului radiologic al
tuberculozei utilizdrrd instala{iile radiologice ultraportabile pe care le are in gestiune;

2) acordarea suportului consultativ-metodic la solicitarea pdrlilor implicate in realizarea
screening-ului radiologic al tuberculozei utiliz6nd instalaliile radiologice ultraportabile.3' Conducdtorii institufiilor medico-sanitare publice IP ,,Chiril Draganiuc,,, Centrul Medicilor
de Farnilie Municipiul Bdlli, Administralia Nalionald a Penitenciarelor, de comun cu Ao AFI si
AO Uniunea pentru Echitate gi Sdndtate vor asigura: i

1) utilizarea instalafiilor radiologice ultraportabile in locurile unde nu este posibild utilizarea
instalaf ii lor roentgen stalionare;

2) efectuarea screening-ului tuberculozei persoanelor din grupurile cu risc sporit de
tuberculozS: adullii lirr ad6post, utilizatorii de droguri, definulii din cadrul sistemului penitenciar,
in locurile unde nu este posibild,utirizarea instalaliilor roentgen stalionare;

3) efectuarea investigaliilor racliologice doar a cutiei toracice, conform prevederilor actelor
normative de standardizare a serviciilor medicale;



4) or ganizarea screening-ul u i rad iologic, conform Anexei ;

5) protecfia ;i securitatea radiologica a tehnicianului radiolog, medicului radiolog gi

pacientului, conform Anexei ;

6) prezentarea rapoaftelor privind realizarea activitdlilor de screening radiologic al

tuberculozei utiliz6nd instalaliile radiologice ultraportabile, in adresa IMSP IP ,,Chiril Draganiuc"
p6na la data de 20 ianuarie 2026,

4. IMSP IP ,,Chiril Draganiuc" va prezenta raportul final privind realizarea activitdtilor de

screening radiologic al tuberculozei utilizAnd instalaliile radiologice ultraportabile, in adresa
Ministerului SAnAtAlii, p6nd la data de 3l ianuarie 2026.

5. Controlul execut[rii prevederilor prezentului ordin se atribuie dnei Angela Paraschiv,
Secretar de Stat.

Ministru NEMERENCO



AnexI
la Ordinul Ministrului Sin6tIfii

nr. qt6 din J{ u^ai zozs

Instruc{iune
de organizare a screening-ului radiologic si asigurare a protec(iei;i securiti{ii radiologice

in spatii neamenajate, utiliz0nd instalafiile radiologice ultraportabile

INFORMATIA GENERALA

I. ORGANIZAREA SCREENING-ULUI

l. Instruirea personalului privind screening-ul radiologic al tuberculozei utilizdnd instalatiile
radiologice ultraportabile, se face conforrn cerinfelor stipulate in Capitolul II, punctul l0 gi
Capitolul III, secliunea a 2-a, punctele 20 - 21 din HotdrArea Guvernului nr. 45112015 pentru
aprobarea Regulamentului cu privire la radioprotec{ie, securitate radiologic6 in practicile de
radiologie de diagnostic gi radiologie intervenlional6.

2. Localia pentru screening-ul radiologic trebuie sd fie organizatd, intr-un loc nerezidenlial
pentru a reduce expunerea populaliei la radialiile emise de generatorul de ruzeX.

3. In vederea prevenirii accesului neautorizat ;i asigurarea securitdlii radiologice, zonele cu
risc de expunere se vor delimita.

4, Pentru a minirniza expunerea la radialii, distanla minimI recomandat6 intre zona
detectorului gi orice persoand este de l0 m.

5. Intre persoanele in a$teptare ;i generator se va menfine distanla de 3 - 4 m.
6, Pe parcursul investiga{ii radiodiagnostice in sala neamenajatd de proceduri se afl6 pacientul

gi personalul implicat in lucru
7. ln cazul prezenlei altor pacienli netransporlabili se asigurd protecfia radiologicd a acestora

prin utilizarea gorlurilor din gurna ptumbatd
8. Personalul medical explicd pacientului cum trebuie sd se comporte pe parcursul examenului

radiologic
9, In timpul examenului radiologic se folosegte ecliipamentul de radioproteclie individuala a

persoanei, personalului medical implicat in exam inarea radiologicd.
10. Alte mdsuri de securitate radiologic5 se vor respecta in conformitate cu cerin{ele

reglementdrilor locale din Hotdr6rea Guvernului nr, 45112015, pentru aprobarea Regulamentului cu
privire la radioproteclie, securitate radiologicd in practicile de radiologie de diagnosllc gi radiologie
intervenf ionalS.

11. Zona de examinare trebuie sa fie suficient de mare, bine ventilatd pentru a minimiza
expunerea la radia{ii, iar pentru a minimiza disconfortul persoanelor examinate ;i pentru a preveni
expunerea la zgomote zonavafi izolatd, fonic.

12. Locul va fi ugor accesibil Ei va oferi suficient spa1iu pentru a permite personalului medical
sd opereze echipamentul necesar ;i sd ofere servicii calitative persoanelor examinate.

13' Se va asigura un spaliu care sd perrnit[ persoanelor examinate sd iqi indep6rteze
?rnbrdcdmintea cu accesorii sau accesorii metalice, in condilii ca sd se evite orice inc6lcare a
confidenlialitdtii $i a drepturilor lor.



14. in cazul apariliei erorilor funclionale, lucrul este stopat, aparatajul-deconectat de la sursa
electric6, gi imediat informat conducdtorul instituliei, cu inregistrarea cazului in ,,Registru de

deservire tehnic6".
15. Continuarea lucrului este posibila doar dupa permisiunea scrisd a inginerului in Registrul de

Deservire tehnicS, cu prezentarea procesului verbal al controlului calitatii $i acordului scris al
$efului Serviciului Diagnostic.

Clasificarea zonelor
l) Zonele in care se utilizeazd instala{iile radiologice ultraportabile se clasificd ca zone

controlate neamenaj ate;
2) Alte spalii adiacente se refer6 la spaliile publice.

II. ASIGURAREA $I REALIZAREA RADIOPROTECTIEI

a) Nu se va permite dep[girea nivelului maxim adrnis de expunere la radia{ii ionizante;
b) Dozele de iradiere se vor reduce la un nivel minirn posibil;
c) Examindrile radiologice se vor efectua doar la indicalia medicului;
d) Se va asigura securitatea radiologic[ conform prevederilor normative in domeniu;
e) Mijloacele tehnice de proteclie a aparatului: sistemul de blocare, controlul la distan!6 ;i

. monitorizarea, sistema de alarmd gi de ingtiinlare;
0 Aparatele de radiodiagnostic se vor verifica tehnic conform standardelor in domeniu;
g) Inventarierea instala{iilor radiologice ultraportabile se va efectua anual.

Echipamentul de radioprotecfie individual[ at6t pentru personal c0t qi pentru
persoanele examinate include:

l) $orluri cu plumb cu grosimea adecvatd pentru radioproteclie.
2) Gulere de proteclie pentru tiroidS.

Cerinfe de radioprotecfie Ia inceputul lucrului
a) controlul integrit6lii echiparnentului de radioproteclie a personalului gi persoanelor

examinate;
b) verificarea stdrii tehnice a aparatajului radiologic ;i auxiliar folosit pentru lucru;
c) verificarea integritAlii componentelor aparatului Ei sistemului de unire cu pdm6ntul;
d) controlul mobilitatii dispozitivelor instalaliei radiologice;
e) verificarea funclionalitSlii butoanelor blocare - deblocare a echipamentului;
0 controlul funcliondrii l6mpilor de semnaliz are, prezenlei radialiei la conectarea aparatului gi

interzicerea pdtrunderii persoanelor neautorizate in zona de securitate in timpul proceduiii;
g) controlul funcliondrii sistemului de diafragmare;
h) asigurarea funclionalitdtii blocurilor bazate pe principiu automat de lucru.

Cerin{e de radioprotecfie in timpul lucrului
a) in tirnpul investiga{iilor de radiodiagnostic personalul supravegheazd permanent

examinat6;
b) se permite aflarea personalului in zona de examinare doar cu echipament de radioproteclie

individualS;
c) in timpul investiga{iilor de diagnostic radiologic (RD) tehnicianul radiolog trebuie sd

respecte pauzele dintre deconectdrile tensiunii inalte, indicate in caracteristicile tehnice ale
aparatului, si supravegheze alegerea optimalS a parametrilor fizico - tehnici ale regimului de
examinare (tensiunea anodicS, curentul anodic, expozilia, grosimea filtrului, mdrimea diafragmei,

persoana



distanla spot focal-piele etc.), sd fbloseasci rnijloacele mobile gi individuale de RD in volumul
necesar;

d) la efectuarea radiograflei in zonele neamenajatS se utilizeazd mijloacele mobile de
radioproteclie pentru protec{ia altor persoane, iar personalul este obligat sd se afle dupi panou
(perete, in hol) sau la distan{I maximal posibild de la aparatul de RD.

III. RESPONSABILITATI$IOBLIGATII

1. Responsabilitltile si oblieatiile medicului curant:
1) prescrierea investigaf iilor de RD;
2) informarea persoanei despre nivelul dozelor de iradiere gi consecinlele posibile;
3) includerea (anexarea) in actele rnedicale a datelor despre investiga{iile RD efectuate anterior,

la trimiterea pacientului pentru efectuarea examenului de RD;
4) cornpletarea extrasului (F nr. 050/e) cu informatii despre doza de iradiere primitd gi

rezultatele investi ga!i i lor RD.

2" Responsabilitdtile si oblisatiile medicului radioloq:
1) asigLrrarea radioprotecliei pacientului in timpul examin6rii;
2) prescrierea investigaliilor de RD;
3) irr cazul referirilor rrejustificate pentru investigalii de RD, poate refuzarealizareaacesteia,

in prealabil inforrnAnd medicul curant gi inregistr6nd refuzul sdu in Figa medicald a bolnavului de
ambulator;

4) informarea persoanei despre nivelul dozelor de iradiere gi consecinle posibile;
5) efectuarea investiga!iilor de RD gi deciderea volumului gi tipurile acestor investigatii

necesare pacientului;
6) va {ine cont de investiga}iile de RD efectuate la toate etapele de acordare a asistenlei

medicale, ?n scopul excluderii, dublSrii qi iradierii neintemeiate a persoanei;
7) va include (anexa) in actele medicale date despre investigaliile de RD efectuate anterior, la

trimiterea pacientului pentru efectuarea examenului de RD, consultaliei ori a tratarnentului de
sta{ionar, inclusiv si in alte institulii sanitare;

8) inregistrarearczultatelor investigaliilor de RD precum gi doza absorbita de iradiere, primit6
de pacierit, in actele medicale (registru evidenlei zilnice a examenelor radiologice, foaia de evidenl6
a dozelor din FiEa medical6 a bolnavului de ambulator);

3. Responsabilit[tile si obligatiile tehnicianului radiolos:
l) pregdtirea pacientului - aceasta include pozilionarea pacientului in mod corespunz6tor

pentru a obline imagini precise, explicarea procedurii gi oferirea de asistenld pentru confortul
pacientului in timpul examenului;

2) asigurarea siguranlei gi a calitalii - tehnicianul radiolog trebuie sd respecte normele stricte
de siguranld pentru a minimiza expunerea la radia{ii pentru ei in;igi, pacienji ;i personalul din jur.
De asemenea, trebuie sd se asigure cd echipamentele sunt intrelinute qi calibrate corespurizator
pentru a produce imagini de calitate;

3) inregistrarearezultatelor investiga{iilor RD precum Ei doza absorbitd de iradiere, primitd de
pacient, in actele medicale (registrul evidenlei zilnice a examenelor radiologice, foaia de eviden{6
a dozelor din Figa medical6 a bolnavului de ambulator).
Not5: Responsabil de radioproteclia personalului, precum gi respectarea normelor Ei
reglementdrilor privind siguran{a utilajului este $eful Serviciului Diagnostii.



IV. ACCIDENTE DE RADIATII

Posibile accidente de radialii
a) pierderea controlului asupra dispozitivului, datoritd disfunclionalit[]ii al acestuia;
b) utilizarea incorectd a echipamentului de cdtre personal;
c) dereglarea sau defectarea carcaselor de protectie;
d) incendiul spaliului neamenajat;
e) inundalia spaliului neamenajat;

0 funclionalitatea defectd a blocului de alimentare electricd.

Actiunile personalului in caz de accident
a) deconectarea blocului de alimentare electricS;
b) evacuarea pacientului;
c) anunlarea gefului subdiviziunii, Eefului sec!iei, serviciul de deservire tehnicd ;i gef

serviciului de securitatea radialionalS;
d) efectuarea inscrierii respective in ,,Registrele de inregistrare a erorilor de operare gi

deservire tehnic6";
e) examinarea accidentului ce a avut loc 9i elaborarea raportului referitor la acest accident.

Raportarea despre accident
Dupd stabilirea faptului accidentului, conducdtorul iristituliei, apreciazd, situalia radiologicd,

dirnerisiunile pericolului radiologic, evalueazd dozele de iradiere posibile ale personalului,
pacientului gi a populaliei, stabileEte tipul irrcdlcdrii gi informeaz[ administra{ia IMSP IP ,,Chiril
Draganiuc", ANRANR gi ANSP.


